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1. BESTIMMUNG 



Der Rechteckwellen-Generator Typ GFP-70/II der in dieser Beschreibung 
Impulsgenerator genannt wird, ist eina WechselspR.nnungsquelle im Fre- 
quenzbereich von 15 Hz bis 1,5 MHz fiir Rechteckwellen mit eniem Aus- 
lullungsfaktor von y = 0,5 Der Generator ist zum Priifen von Breit- 
bandverstarkern, HF-Kabeln, Fernsehanlagen, clektroakustischen Geraten 
u dgl. bestimmt. 

Die Priifung der linearen Verzerrungen sowie der Phasenverzerrungen mit 
dem Impulsgenerator und einem Kathodenstrahloszillograph ist eine sehr 
genaue und gleichzeitig unkomplizierte Kontrolle der Verzerrungskor- 
rektion sowie der Fehlerfestlegung. 

Das Wesentliche beim Messen liegt darin, dass die Rechteckwelle ausser 
der Grundfrequenz viele Harmonische mit sinusoidalem Verlauf aufweist. 
Praktisch besteht das Spektrum eines solchen Impulses aus ca 20 Harmoni- 
schen. Die Frequenzen sind nach Phase und Amplitude gereiht Wenn am 
Eingang des gepriiften Gerates eine Rechteckwelle angelegt wird, so ent- 
steht am Ausgang ein Impuls derselben Form bedingt, dass jede Harmoni- 
sche genauso iibertragen wird. 

Wenn eine der Harmonischen bedeutend verstarkt, gedampft Oder pha- 
senverschoben wird, so verandert sich die Form des Impulses, Es entstehen 
dann Dachschragen oder Uberschwingen, die aul Verzerrung der Uber- 
tragung hinweisen. Wenn am Ausgang die Rechteckwellen- Spannung mit 
der Frequenz f nicht verzerrt wurde, so kann angenommen warden, dass 
das geprvifte Gerat frei von Phasenverzerrungen und linearen Verzerungen 
im Bereich von 0,1 f bis 10 f ist. 

Das betrifft nur den Fall, wenn der Impuls am Eingang des Gerates eine 
sehr kurze Anstiegzeit an der X-Achse aufweist und wenn er winkelrecht 
zur Y-Achse verlauft. (Also fast eine ideale Rechteckigkeit). 

Der Impulsgenerator GFP-70/II zeichnet sich nicht nur durch eine korrekte 
Spannungsform, sondern auch durch ein sehr breites Band der erzeugten 
Frequenzen aus. Der Ausgangsspannungsbereich von 0,1 bis 10 V, der klei- 
ne Eingangswiderstand, die hohe Stabilitat der Frequenz und der Aus- 
gangsspannung sowie die verhaltnismassig kleinen Abmessungen tragen 
dazu bei, dass das Gerat sehr brauchbar und handlich in wissenschaft- 
lichen Forschungs-Laboratorien sowie in de Servicetechnik ist. Das Gerat 
findet weitgehende Anwendung in Werkstatten und an Produktionsstanden 
fur Elektronik, Radiotechnik, Fernsehtechnik, Teletechnik sowie fur Radar, 
Radiologie und Experimentalphysik. 
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2. TECHNISCHE DATEN 



2.1 Kurvenform 



Impuls-Anstiegzeit 

Impuls-Abfallzeit 

(fiir den Bereich von 1-3 V) 

Dachschrage des Impulses bei 15 Hz 

Uberschwingen 

fiir U Ausg. — 0,5 U max 

Impulspolaritat 

Ausfiillung 



^ 0,015 ^Asec 
^ 0,03 M-sec 

< 1 % 



< 5 % 
negativ 

7 = 0,5 ± 10 % 



2.2 Frequenz 



15 Hz bis 1,5 MHz in 10 Unlerbereiche aufgeteilt: 



15 Hz — 50 Hz 

50 Hz — 150 Hz 
150 Hz — 500 Hz 
500 Hz — 1500 Hz 
1500 Hz — 5000 Hz 



5 kHz — 15 kHz 

15 kHz — 50 kHz 

50 kHz — 150 kHz 
150 kHz — 500 kHz 
500 kHz — 1500 kHz 



Der Generator ist mit einer stufenlosen Frequenzregelung ausgerii- 
stet. Die Eichungenauigkeit der stufenlosen Regelung betragt ± 10%. 



2.3 Ausgangsspannung bei angepasster Belastung 

0,1 V bis 10 V in 5 Unterbereichen: 

0,03 V — 0,1 V 
0,1 V — 0,3 V 
0,3 V — 1,0 V 

1.0 V — 3,0 V 

3.0 V — 10,0 V 

Der Generator ist mit einer stufenlosen Ausgangsspahnungsregelung 
ausgeriistet. Die Eichungenauigkeit der stufenlosen Regelung betragt 
± 10 %. 



2.4 Ausgangswiderstand 

75 Ohm ± 5% im Ausgangsspannungsbereich von 0,1 — 3 V 
240 Ohm ± 5% im Ausgangsspannungsbereich von 3 — 10 V 
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2.5 Synchronlsierung: 



Die Synchronisierung des Impulsgenerators ist durch externe Span- 
nung mit einer Amplitude von min. 2 V moglich. 



2.6 Speisung 



+ 5% 

Wechselstromnetz 220 V — 10%. 

40 — 60 Hz; 110 VA 



2.7 Abmessungen 



Hohe: 


230 


mm 


Breite: 


290 


mm 


Tiefe: 


160 


mm 


Gewicht: 


7 


kg 



2.8 Rohren 

1 X E 83CC, 1 X E 180F, 2 X EL 81. 1 X EL 86, 
1 X Str 85/10, 8 X BA 563, 3 X E88CC 
Meldelampe 6,3 V — 0,3 A. 



2.9 Ausstattung 

Belastung 75 Ohm 1 Stuck 

Koaxialkabel 75 Ohm 1 Stuck 

Sicherungen 0,63 A 2 Stuck 

Gluhlampen 6,3 V/0,3 A 1 Stuck 

Bedienungsanweisung 1 Stiick 



3. BESCHREIBUNG DES GENERATORS GFP-70 
3.1 Aufbau 

Der Impulsgenerator GFP-70 besteht aus folgenden Funktionsein- 
heiten: 

Multivibrator (Rohre V6) 

Begrenzer (Rohre V7) 
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Ausgangsstufe (Rohre V8) 

Synchronisierungs-Verstarker (Rohre V5a) 

Frequenzregler (Rohre V5b) 

Ausgangsspannungsregler (Rohre V9b) 

Netzanschlusssatz (Dioden 8 X S8ARZ sowie Netztrafo TSP) 
Elektronischer Stabilisator (Rohren VI, V2, V3, V4, V9a) 

Alle Bauteile sind an einem gemeinsamen Traggeriist montiert und 
in einen mit Lack iiberzogenem Gehause untergebracht. 

An der Frontplatte (Abb. 1) befinden sich die Drehknopfe, der 
Netzschalter, die Meldelampe sowie die Eingangsbuchse und die 
Synchronisierungsbuchse. 

Die Netzsicherung befindet sich an der Riickwand des Derates. 
Nach Losen von zwei Schrauben M-4 an der Frontplatte des Ce- 
rates ist der Zugang ins Innere frei. 

Nach Lbsen dieser Schrauben kann das Gerat GEP-70/II aus dern 
Gehause genommen werden. 



3.2 Wirkungsweise 



Als Schwingungsquelle dient ein selbsterregter Multivibrator mit 
zwei Kapazitatskopplungen. 

Den Multivibrator bilden die Rohren V6a und V6b. Die vom Multi- 
vibrator erzeugte Spannung ist nicht geniigend rechteckig. Eine 
weitere Formung der Impulse erfolgt an den Rohren V7 und V8. 
Die Rohre V7 dient als Amplitudenbergrenzer. Die Rohre V8 wirkt 
ebenso als Begrenzer und gleichzeitig als Ausgangsverstarker. 

Die Frequenzbereichswahl erfolgt durch Umschaltung der Kopplungs- 
kapazitaten C12 — C21 und C22 — C3i mit dem Wahlschalter Pri. 
Die stufenlose Regelung der Frequenz wird durch Anderung der 
Spannung am Steuergitter der Rohre Vg vorgenommen, wodurch 
die LadezeU der Kopplungskondensatoren eingestellt wird. Eines der 
Rohrensysteme V5 wirkt als Regelwiderstand und bildet mit dem 
Widerstand Rid einen Spannungsteiler. Vom Spannungsteiler wer- 
den die Steuergitter Vg iiber die Widerstande R28 und R27 sowie 
R28 und R30 gespeist. 

Mit dem Potentiometr R 28 kann in einem gewissen Bereich die Po- 
laritat zwischen den Gittern der Rohren Vea und Vgb verandert 
werden. Das ermbglicht eine Korrektion der Impulsausfullung 
(d. sog. Symmetrierung). 

Im Anodenkreis der Rohre Vg befindet sich eifte Widerstands- 
schaltung Rss — R 41 , die den Belastungswiderstand dieser Stufe bil- 
det. Der Widerstandswert wird mit dem Umschalter Pr 2 eingestellt. 
Die an der Belastung der Rohre nicht teilnehmenden Widerstande 
werden in Reihe mit der Ausgangsbuchse geschaltet. Dadurch wird 
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ein konstanter Aussgangswiderstand von 75 Ohm fiir die Spannungen 
von 0,1 — 3 V und 240 Ohm im Bereich von 10 gewahrleistet. 
Eine stufenlose Spannungsregelung wird durch Anderung der Span- 
nung am SchirmgiUer der Rdhre Vfj erreicht. Dazu dient die Rohre 
V9b, die als Regelwiderstand wirkt und mit dem Widerstand R 42 
einen Spannungsteiler bildet. Die Rohre wird mit dem Poten- 
tiometer R 4 fi gesteuert. 

In manchen Fallen ist es notwendig, die Frequenz des Impulsgene- 
rators mit einer andererv Frequenz ( 2 . B. be\ Mitarbeit eines Zeit- 
markengebers) zu synchronisieren. 

Zu diesem Zweck dient eines der Rohrensysteme V 5 , das als Syn- 
chronisierungsverstarker wirkt. 

Der Synchronisierungswei't kann mit dem Potentiometer R14 gere- 
gelt werden. 

An den Eingangsklemmen dieses Verstarkers entsteht durch Parasit- 
-Kapazitat ein Nadelimpuls, der zur Synchronisierung, z. B. eines 
mit dem Imp-ulsgenerator wirkendem Zeitbasisgenerator im 
Oszillograph ausgeniitzt wird. 

Der Impulsgenerator GFP-70/II wird aus dem Wechselstromnetz mit 
220 V, 40 — 60 Hz gespeist. Die Heiz — und Anodenwechselstrom- 
kreise werden vom Transformator TSP gespeist. 

Die Anodenspannung wird nach der Gleichrichtung (Dioden BA 563) 
stabilisiert. 

Die Stabilisierung schiitzt vor Einfliissen bei Netzspannungsande- 
rungen. Die Rohren Vi und V 2 im Stabilisator wirken als Reihen- 
rdhren und die Rohre Vs als Gleichstromverstarker — getrennt 
fur jeden Stabilisator. 

Die Rdhre V 4 gibt die Bezugsspannung fiir der Kathodenverstarker 
Voa, die als Stabilisator der Anodenspannung fiir V7 wirkt. Bei 
Wartung, Besichtigung und Reparatur der Impulsgenerators GFP-70 
ist darauf zu achten, dass der positive Pol der Anodenspannung an 
Masse liegt. 



4. BEDIENUNGSAHWEISDNG 

Nach dem Anschluss der Netzleitung an eine 220 V-Steckdose ist 
der Netzschalter in die obere Stellung zu bringen. Die Kontrollampe 
leuchtet auf und meldet den Zustand „Ein”. 

An die Steckbuchse „Ausgang” wird das gepriifte Gerat uber ein 
Koaxialkabel (Z = 75 Ohm) mit einem Koaxialstecker Typ 83 UHF 
angeschlossen. 

Um eine regelmassige Impulsform am Kabelende zu erhalten ist 
es mit einem Widerstand von Z = 75 Ohm zu belasten. Das Erwar- 
men des Impulsgenerators dauert ca iO Minuten. Danach kann mit 
den Messungen begonnen werden. Mit den Drehkndpfen IUq und 
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Pi2 (Abb. 1) wird der Wert der Rechleckspannung und mit den 
Drehkndpfen R21 und Pr] die Frequenz eingestellt. 

Wenn die Frequenz des Impulsgenerators mit einer anderen Quelle 
synchronisiert werden soli, so wird der Ausgang dieser Quelle iiber 
ein Koaxialkatel mit der Steckbuchse „Synchron'’ verbunden. 

Mit der Alterung der Rdhren andert sich der Auisfiillungsfaktor 
,,7”. Die Korrektion der Ausfiillung (Symmetrierung) wird durch 
entsprechende Einstellung des Potentiometers R28 durchgefuhrt, 
wobei die Impulsform mit Hilfe eines Oszillographen beobachtet 
wird. 

Wahrend der Korrektion der Ausfullung erfolgt eine gewisse Fre- 
quenzveranderung, die jedoch' die Giiteklasse des Cerates nicht 
beeinflussl. 

Die Symmetric des Impulses ist bei Betrieb mit niedriger Frequenz 
von grosser Bedeutung, denn dann ist die Zeitdauer des Impulses 
fur die Messung wichtig. 

Bei Messungen in der Nahe der oberen Grenzfrequenz dagegen ist 
die Symmetric praktisch unbedeutend, denn der massgebende Faktor 
ist dann die Anstiegzeit des Impulses (Steilheit). Deshalb wird die 
Durchfuhrung der Symmetrierung im Niederfrequenzbereich em- 
pfohlen. 

Beim Betrieb ist der Generator so aufzuslellen, dass im Gehause 
ein freier Luftaustausch ermdglicht wird. Die Entfernung des Ge- 
nerators von grosseren Gegenstanden soli nicht kleiner sein als 
5 cm. 

Auf dem Generator sind wahrend des Betriebes keine anderen Ce- 
rate Oder Gegenstande zu stellen, da das die Kiihlung verschlechtert. 
Der Generator ist vor Staub und Feuchtigkeit zu schiitzen. Im 
Gerat warden Werkstoffe und Baugruppen erster Qualitat ange- 
wandt, die vorher gepruXt und gealtert worden sind. Bei Repara- 
turen Oder Wartungen sind ebenfalls Werkstoffe und Baugruppen 
hochster Qualitat anzuwenden und vor dem Einbau zu prufen. 
Reparaturen aller Art sind von geschultem Fachpersonal fiir elek- 
tronische Messgerate durchfuhren zu lassen. Wenn solche Fachleute 
nicht zu Verfugung stehen, bietet der Hersteller seinen Kunden- 
dienst (unabhangig von den Reparaturen im Rahmen der Garantie) 
an. 



5. MEESBEISPIELE 



5.1 Priifung von Verstarkern 

Zur Priifung der tJbertragunkskennlinie von Verstarken wird aus- 
ser einem Impulgenerator Typ GFP/II noch ein Breitband-Katho- 



denoszillograph z.B. Typ OK-16, OKS 505A, oder OKD 505A be- 
nbtigt. Das Uberprufen wird sehr bequem, wenn der Oszillograph 
eine geeichte Zeitbasis oder eine Zeitmarke eufweist. Bei der Wahl 
des Oszillopraphen muss man sich nach der Breite des iibertrage- 
nen Frequenzbandes richten. Der untere Grenzfrequenzwert des 
Oszillopgraph-Verstarkes soil 10 mal kleiner sein als der des ge- 
priiften Verstarkers und der obere 10 mal grosser. 

Es wird empfohlen, vor den Messungen das Dbertragungsband des 
Oszilographen zu uberpriifen und die Frequenzen einzustellen, de- 
rer man sich bedienen kann ohne Gefahr, eine Verzerrung durch 
den Oszillographen einzufuhren. 

Der Oszillograph wird so mit dem zu priifenden Verstarker ver- 
bunden, dass die Belastungskapazitaten moglichst klein bleiben. Die 
vom Generator GFP-70 gegebene Impulsform wurde in Punkt 2.1. 
beschrieben. 

Wenn am Oszillograph Impulse anderer Form festgestellt werden, 
so bedeutet das, dass das gepriifte Gerat Verzerrungen einfuhrt. 

Man unterscheidet drei grundsatzliche Arten der Impulsverzerrung: 
Dachschragen — treten im Bereich niedrigerer Frequenzen auf, 
tlberschwingen — treten im Bereich hdherer Frequenzen auf sowie 
verlangerte Anstiegzeit. 

Diese Verzerrungen wurden auf den Abbildungen 3 und 4 dargestellt 
Uberschwingen und Anstiegzeit sind unabhangig von den vom Ge- 
nerator erzeugten Frequenzen. 

Es ist jedoch bequem, sie bei 10-fach kleinerem Frequenzwert als 
die erwartete Granzfrequenz des Verstarkers zu messen. Es ist zu 
beachten, dass im Impulsgenerator GFP- 70/11 die Anstiegzeit kleiner 
als die Abfallzeit ist und dass bei hbheren Frequenzen eine schein- 
bare Asymmetrie der Ubertragung auftreten kann. 

Die Uberschwingen die durch die Abfallzeit hervorgerufen werden, 
sind dann kleiner. Das ist besonders bei der Prufung von Gegen^ 
taktverstarkern wichtig. 

Die Dachschrage ist von der Zeitdauer des Impulses abhangig. In 
Verstarkern mit indirekter Kopplung zwischen den einzelnen Stufen, 
ist die Dachschrage umso grosser, je langer die Zeitdauer des Impul- 
ses anhalt. 

In Gleichstromverstarkern diirfen Dachschragen nicht auftreten. 
Im Generator GFP-70/II ist die Zeitdauer des Impulses von der Fre- 
quenz abhangig. 

In den fur die Impulstechnik bestimmten Verstarkern sollten die 
Uberschwingen und Dachschragen gewdhnlich 1 — 5Vo nicht iiber- 
schreiten. 

Die Verstarker, die eine Sinusspannung iibertragen sollen, kdnnen 
grbssere Uberschwingungen aufweisen. 

Die obere Grenzfrequenz des Verstarkers ist von der Anstiegzeit 
abhangig: 
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wobei T = Antiegzeit des Impulses gemessen von 10% bis 90% der 
Amplitudenhohe (Abbildung 4) 

fg = otaere Grenzfrequenz bei der ein Verstarkungsabfall von 
0,3 db eintritt. 

Beispiele von Verzerrungen des Ausgansimpulses wurden auf den 
Abbildungen 5 bis 14 dargestellt. 

Die Abb. 5 zeigt die vom Generator an den Eingang des gepriiften 
Verstarkers gegebene Spannung. 

Wenn die Spannung am Ausgang die auf Abb. 6 und 7 gezeigte 
Form annimmt, so bedeutet das, dass der Verstarker Phasenverzer- 
rungen einfuhrt. Die Neigung des Impulses wie auf Abb. G deutet 
auf Phasenvoreilung und wie auf Abb. 7 — Phasennacheilung. 

Die auf Abb. 8 und 9 dargestellten Verlaufe deuten auf kleine 
Phasenverzerrungen, weisen jedoch lineare Verzerrungen auf. 

Im Fall wie auf Abb. 8 tritt ein Verstarkung'sanstieg im Bereich 
der niedrigeren Frequenzen auf und im Fall nach Abb. 9 ein Ver- 
starkungsabfall bei niedrigen Frequenzen. 

Wenn die Vorgange gemass Abb. 6 und 7 im waagerechten Teil 
Vertiefungen Oder Ausbeulungen aufweisen, so bedeutet das, dass 
sie auch lineare Verzerrungen derselben Art wie auf Abb. 8 und 
9 besitzen. 

Auf den Abbildungen 4, 10 und 13 wird ein Impuls, der von einem 
im oberen Grenzfrequenzbereich kom;pensierten Verstarker uber- 
tragen wurde, dargestellt. 

Die auf Abb. 13 dargestellte Impulsform deutet darauf bin, dass 
die Kompensation sehr schwach ist oder uberhaupt nicht besteht. 
Die Anstiegzeit ist dann lang und Uberschwingen treten nicht auf. 
Gedampfte Schwingungen im waagerechten Teil des Impulses (Abb. 
10) deuten auf eine starke Kompensation bei hoheren Frequenzen 
hin. Ungedampfte Schwingungen (Abb. 11) am waagerechten Teil 
des Impulses bedeuten, dass Parasit-Schwingungen entweder vor- 
handen sind oder entstehen sollen und zwar durch nicht korrekte 
Montage, Auftreten von Selbstinduktion an den RC-Elementen oder 
fehlerhafte Rdhren. 

Wenn neben den Phasenverzerrungen und linearen Verzerrungen 
noch Klirrverzerrungen auftreten, so nimmt der Impuls sehr oft 
die auf Abb. 12 dargestellte Form an. 

Ausser den o.g. Priifungen und Messungen ist der Generator GFP-70/II 
bei der Korrektion kompensierter Spannungsteiler sehr gebrau- 
chlich. Die Spannungsteiler werden nach der Genauigkeitspriifung 
der Spannungsteilung mit Gleichstrom oder sinusoidalem Wechsel- 
strom mit niedriger Frequenz (50 Hz) kapazitiv kompensiert. Zu 
diesem Zweck wird an den Eingang des Teiles eine Rechteckspan- 
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nung angelegt und mit dem Oszillograph die Form am Ausgang 
beobachtet. Die Frequenz des Impulgenerators wird solange gean- 
dert, bis die grdsste Verzerrung eintritt (meislens Dachschragen), 
Dann wird die Kapazitat so gewahlt, dass die Verzerrungen ver- 
schwinden. Bei den am meisten angewandten Teilen mit einem Ein- 
gangswiderstand von ca 1 MOhm und einer Teilung von 1 : 10 bzw. 
1 ; 3, tritt die grosste Verzerrung des waagerechten Teiles des Im- 
pulses im Frequenzbereich von 5 — 15 kHz auf. 



5.2 Andere Anwendungsmoglichkeiten des Impulsgenerators GFP- 70/11 

Ausser den in Punkt 5.1 behandelten Prufungen von Verstarkern 
konnen aucti mit dein Tinpulsgenerator GFP-70/II Vergleichungen von 
Verstarkern durchgeliihrt werden. Zu diesem Zweck wird der ge- 
eichte Verstarker an das senkrechte Ablenksystem und der gepriifte 
Verstarker an das waagerechte Ablenksystem der Oszillographen- 
rohre angeschlossen. Wenn die Ubertraugungskennlinien beider Ver- 
starker identisch sind, entsteht auf dera Leuchtschirm eine gerade 
Linie. 

Wenn die Verstarker Unterschiede der Ubertragung aufweisen, so 
entsteht eine Kurve oder geometrische Figur. 

Diese Prufungsart ist an den Priifstanden der technischen Kontrolle 
sehr bequem. 

Mit der o.g. und im Punkt 5.1 behandelten Methode konnen ausser 
Verstarkern auch elektroakustische Gerate wie Mikrophone, Laut- 
sprecher, Plattenspieler, Tonbandgerate udgl. gepriift werden. Ra- 
dio- und Fernsehapparate werden mit impulsmodulierten Signal- 
generatoren gepriift. 



6. MATERIALAUFSTELLUNG 



Lfd. 

Nr. 



Symbol 



Benennung und technische Daten 



1 


R 


1 


MLT 


100 


Ohm 


0,5 


W 


10% 


2 


R 


2 


n 


910 


k 


0,5 


w 


10% 


3 


R 


3 


5S 


1 


k 


0,5 


w 


10% 


4 


R 


4 


>» 


470 


k 


0,5 


w 


5% 


5 


R 


5 


>> 


220 


k 


0,5 


w 


5% 


6 


R 


7 




910 


k 


0,5 


w 


10% 


7 


R 


8 




100 


Ohm 


0,5 


w 


10% 


8 


R 


9 


if 


1 


k 


0,5 


w 


10% 


9 


R 


10 


i) 


100 


Ohm 


0,5 


w 


10% 



Bemerkungen 



11 







Lfd. 

Nr. 


Symbol 


Benennung und 


technische 


Daten 


10 


R 11 




910 k 


0,5 W 


10% 


11 


R 12 


}f 


8,2 k 


2 W 


5% 


12 


R 13 




910 k 


0,5 W 


5% 


13 


R 15 


j) 


4,7 k 


0,5 W 


10% 


14 


R 16 




470 k 


0,5 W 


5% 


15 


R 17 


)> 


1,8 k 


0,5 W 


5% 


16 


R 18 




16 k 


0,5 W 


5% 


17 


R 19 


jj 


47 k 


0,5 W 


10% 


18 


R 22 


j> 


33 k 


0,5 W 


5% 


19 


R 23 


JJ 


1,8 k 


2 W 


5% 


20 


R 24 


JJ 


1,8 k 


2 W 


5% 


21 


R 25 


j) 


1,5 k 


1 W 


5% 


22 


R 26 


owz 


33 Ohm 


0,1 w 


5% 


23 


R 27 


ME.T 


39 k 


0,5 W 


10% 


24 


R 29 


OWZ 


33 Ohm 


0,1 W 


5% 


25 


R 30 


MtT 


39 k 


0,5 W 


10% 


26 


R 31 


MLT 


1,5 k 


1 W 


5% 


27 


R 32 


OWZ 


33 Ohm 


0,1 w 


5% 


28 


R 33 


owz 


10 Ohm 


0,1 w 


10% 


29 


R 34 


MLT 


750 Ohm 


0,5 W 


10% 


30 


R 35 


MLT 


100 Ohm 


0,5 W 


5% 


31 


R 36 


MLT 


100 Ohm 


0,5 W 


10% 


32 


R 37 


MLT 


ICO Ohm 


0,5 W 


10% 


33 


R 38 


MLT 


300 Ohm 


2 W 


5% 


34 


R 41 


JJ 


10 k 


0,5 W 


5% 


35 


R 42 


JJ 


7,5 k 


2 W 


5% 


36 


R 43 


JJ 


100 Ohm 


0,5 W 


5% 


37 


R 44 


JJ 


1 k 


0,5 W 


10% 


38 


R 45 


JJ 


160 k 


0,5 W 


10% 


39 


R 50 


JJ 


100 Ohm 


1 W 


5% 


40 


R 51 


j> 


36 Ohm 


0,5 W 


5% 


41 


R 52 


jj 


36 Ohm 


0,5 W 


5% 


42 


R 53 




51 Ohm 


0,5 W 


5% 


43 


R 54 


JJ 


39 Ohm 


0,5 W 


5% 


44 


R 55 


JJ 


39 Ohm 


0,5 W 


5% 


45 


R 56 


JJ 


43 Ohm 


0,5 W 


5% 


46 


R 57 


JJ 


36 Ohm 


0,5 W 


5% 


47 


R 58 


JJ 


36 Ohm 


0,5 W 


5% 


48 


R 59 


JJ 


56 Ohm 


0,5 W 


5% 




Potentiometer 








49 


R 6 


PA 102 


100 K A- 


■2 W Achse 


12 P3 


50 


R 14 


PA 102 500 K A- 


■2 W „ 


32 PI 



Bemerkungen 



12 



Symbol 



Lfd. 

Nr. 



Benennung und technische Daten 



Bemerkungen 



51 


R 20 


PA 102 


50 


K 


A-2 W 


>) 


12 P3 


52 


R 21 


PA 102 


100 


K 


A-2 W 


55 


32 PI 


53 


R 28 


PA 102 


25 


K 


A-2 W 


55 


12 P3 


54 


R 39 


Pr 101 


100 


K 


A-0,25 W 


5J 


8 P3 


55 


R 40 


Pr 101 


100 


K 


A-0,25 W 


5' 


8 P3 


56 


R 46 


PA 102 


100 


K 


A-2 W 


>5 


32 P3 


57 


R 47 


PA 102 


50 


K 


A-2 W 


55 


12 P3 




Kondensatoren 










58 


C 1 


KEN 






2X50 ^iF 


350 


V 10% 


59 


C 2 


KSO-2 






150 pF 


500 


V 10% 


60 


C 3 


KEN 






2X50 ^iF 


350 


V 10% 


61 


C 4 


MKSE 






0,1 uF 


400 


V 10% 


62 


C 5 


KED - 






10 liF 


250 


V 10% 


63 


C 6 


MKSE 






0,1 \iF 


250 


V 10% 


64 


C 7 


MKSE 






0,1 ^F 


250 


V 10% 


65 


C 8 


MKSE 






0,1 l-iF 


250 


V 10% 


66 


C 9 


MKSE 






0,1 i^F 


250 


V 10% 


67 


C 10 


KCPe 






12 pF 


250 


V 10% 


68 


C 11 


MKSE 






0,1 


250 


V 10% 


69 


C 12 


MPHP-2 






1 HF 


250 


V 10% 


70 


C 13* 


MKSE 






0,1 m-F 


250 


V 10% 


71 


C 13” 


MKSE 






0,22 m-F 


250 


V 10% 


72 


C 14 


MKSE 






0,1 ^lF 


250 


V 10% 


73 


C 15 


MKSE 






30 nF 


250 


V 10% 


74 


C 16 


MKSE 






10 nF 


250 


V 10% 


75 


C 17 


KSO-5 






3 nF 


500 


V-B-O 


76 


C 18 


KSO-2 






1 nF 


500 


V-B-O 


77 


C 19 


KSO-2 






300 pF 






78 


C 20’ 


KSO-1 






75 pF 


250 


v-w-o 


79 


C 20” 


TPM-30 






4,5—30 pF 






80 


C 21’ 


KCPe 






12 pF 


750 


V±5 pF 


81 


C 21” 


TMP-30 






4,5—30 pF 






82 


C 22’ 


KCPe 






12 pF 


750 


V±5 pF 


83 


C 22” 


TMP-30 






4,5—30 pF 






84 


C 23’ 


KSO-1 






75 pF 


250 


V-W-O 


85 


C 23” 


TMP-30 






4,5—30 pF 






86 


C 24 


KSO-2 






300 pF 


500 


V-B-O 


87 


C 25 


KSO-2 






1000 pF 


500 


V-B-O 


88 


C 26 


KSO-5 






3 nF 


500 


V-G-O 


89 


C 27 


MKSE 






10 nF 


250 


V 10% 


90 


C 28 


MKSE 






30 nF 


250 


V 10% 


91 


C 29 


MKSE 






0,1 fxF 


250 


V 10% 



parallel 

geschaltet. 



13 




Lfd. 

Nr. 



Symbol 



Benennung und technische Daten 



Bemerkungen 



92 


C 30’ MKSE 


0,1 ^xF 


250 V 


10% 




93 


C 30” MKSE 


0,22 m-F 


250 V 


10% 




94 


C 31 MPHP 


1 \iF 


250 V 


10% 




95 


C 32 MKSE 


0.1 pF 


500 V 


10% 




96 


C 33 MKSE 


1 ^F 


250 V 


10% 






Rohren 










97 


V 1 


EL 81 








98 


V 2 


EL 81 








99 


V 3 


E 83 CC 








100 


V 4 


Str 85/100 








101 


V 5 


E 88 CC 








102 


V 6 


E 88 CC 








103 


V 7 


E 180 F 








104 


V 8 


EL 86 








105 


V 9 


E 88 CC 








106 


Dioden BA563 








~ 8 Stck 


107 


Trafo 


TSP 








108 


Sicherung 0,63 A 








109 


Gluhlampe 6,3 V/0,3 A 








no 


Einpoliger Schalter 








111 


Koaxialkabel RK 40 






— 1,5 m 


112 


Koaxialverbinder BNC 


75 




— 2 Stck. 


113 


Gedruckte Schaltplatte 








114 


Frontplatte. 














Oeneratot fdli Prostokatnej 
GFP-TOPI 





Rys.6 




rotor Fall Prostokatnej GFP-TOiR 
Schemcft ideowy 




{generator Fall Prostokatnej QFP-TOlll 
Sthemat ideowy 











Generator Fati Prostokatrej OF P -70 f II 
Sthemaf ideowy 





